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ABSTRAK 
 

Latar belakang: Penyapihan ventilator pascaoperasi yang tepat membutuhkan 

pemantauan analisis gas darah (AGD) pasien secara teratur. Keterlambatan 

dalam mendapatkan hasil tes AGD akan menjadi kendala dalam memandu 

prosedur penyapihan dan memengaruhi lama penggunaan ventilator. 

Pemeriksaan laboratorium sentral (NOVA pHOx®) membutuhkan sampel darah 

yang lebih banyak, waktu pemeriksaan dan proses yang lebih panjang 

dibandingkan dengan POCT yang menggunakan sampel darah lebih sedikit 

dan proses hasil yang lebih cepat. 

Metode: Penelitian ini menggunakan desain observasional prospektif, studi 

kohort dan analitik komparatif tidak berpasangan. Sampel penelitian terbagi 

menjadi 2 kelompok pemeriksaan analisis gas darah i-STAT® dan laboratorium 

sentral (Nova pHOx®). Kriteria inklusi adalah pasien dengan usia 5-60 tahun 

yang menjalani perawatan pascaoperasi jantung terbuka dengan ventilator 

dan nilai EURO Score 

<5. Kriteria eksklusi adalah pasien dengan masalah ventilator acquired 

pneumonia dan pasien dewasa dengan hasil spirometri severe chest restriction. 

Hasil: Jumlah sampel sebanyak 46 orang (POCT: n =23, laboratorium sentral 

(Nova pHOx®) : n=23 ). Lama penggunaan ventilator pada kelompok i-STAT 

1122,8 menit sedangkan kelompok laboratorium sentral (Nova pHOx®) 1291,4 

menit. Selisih rerata keduanya adalah 168.8 menit dan tidak menunjukkan 

perbedaan bermakana dengan nilai p=0,303 (p>0,05). 

Kesimpulan: Lama penggunaan ventilator pada pasien pascabedah jantung 

dengan panduan pemeriksaan analisis gas darah antara kelompok i-STAT dan 

laboratorium sentral (Nova pHOx®) menunjukkan tidak ada perbedaan 

bermakna dan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kedua modalitas 

tes tersebut. 

 

Kata kunci: analisis gas darah; i-STAT; lama ventilator; NOVA pHOx 
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ABSTRACT 
 

Background: Proper postoperative ventilator weaning requires regular 

monitoring of the patient's blood gas analysis (BGA). Delays in getting the results 

of the BGA test will be an obstacle in guiding the weaning procedure and affect 

the length of use of the ventilator. The central laboratory examination (NOVA 

pHOx®) requires more blood samples, a longer examination time and process 

compared to POCT which uses fewer blood samples and processes faster results. 

Methods: This study used a prospective observational design, cohort study, and 

unpaired comparative analytics. The samples were divided into 2 groups for blood 

gas analysis i-STAT® and a central laboratory (Nova pHOx®). The inclusion criteria 

were patients aged 5-60 years who underwent post-open heart surgical treatment 

with a ventilator and a EURO Score <5, The exclusion criteria were patients with 

ventilator problems, acquired pneumonia, and adult patients with severe chest 

restriction spirometry. 

Results: The number of samples was 46 people (POCT: n = 23, Central Laboratory 

(Nova pHOx®): n = 23). The length of time using the ventilator in the i-STAT group 

was 1122.8 minutes while the central laboratory group (Nova pHOx®) was 1291.4 

minutes with a mean difference of 168.8 minutes but both showed no significant 

difference with p = 0.303 (p> 0.05). 

Conclusion: The length of time of using the ventilator in post-cardiac surgery 

patients with the guidance of blood gas analysis in the i-STAT group and central 

laboratory (Nova pHOx®). showed no evidence of interaction and no significant 

effect on the two test modalities 

 

Keywords: blood gas analysis; i-STAT; length of ventilator; NOVA pHOx 
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PENDAHULUAN 

Kemajuan dalam anestesi dan teknik bedah 

selama beberapa tahun terakhir telah 

memungkinkan sebagian besar pasien yang 

menjalani operasi jantung disapih dari ventilasi 

mekanik (MV) dalam beberapa jam setelah 

operasi. Fokus utama investigasi ventilasi mekanik 

dalam beberapa tahun terakhir adalah 

mengembangkan cara untuk menyapih dan 

mengeluarkan pasien dari ventilator secepat 

mungkin.1 

Semua pasien yang diprogram protokol 

penyapihan harus memenuhi parameter yang baik 

dimulai dari hemodinamik yang stabil, fungsi 

respirasi yang baik dinilai dari volum tidal yang 

cukup, frekuensi nafas yang cukup disertai 

parameter laboratorium berupa pemeriksaan 

analisis gas darah, hemostasis, dan elektrolit.2 

Tuntutan pemeriksaan laboratorium yang aman, 

cepat, dan mudah diaplikasikan menjadi 

kebutuhan dalam menunjang keputusan dalam 

sebuah tindakan terapi, mendorong untuk 

pengembangan perangkat portabel yang ramah 

dan mampu melakukan pengukuran yang 

seakurat dari layanan laboratorium pusat.3 

Salah satu prediktor protokol ektubasi adalah 

dengan melihat pemeriksaan laboratorium 

pascaoperasi. Standar pemeriksaan laboratorium 

menjadi bagian dasar protokol rutin yang 

dilakukan dalam proses penyapihan ventilator.4 

Pemeriksaan laktat dan analisis gas darah 

merupakan tes yang paling sering diminta di ICU 

dan pasien gawat darurat untuk mengevaluasi 

status asam basa, ventilasi, dan kecukupan 

oksigenasi arteri. Perubahan yang mendadak dari 

parameter tersebut akan mengindikasikan 

kemunduran kondisi dan situasi yang 

membahayakan pasien.5 

Pemeriksaan laboratorium sentral 

membutuhkan tahapan prosedur pemeriksaan 

dan proses yang lebih panjang dan membutuhkan 

darah yang lebih banyak sehingga hal ini akan 

menjadi menjadi penyebab penentu panduan 

pengambilan keputusan tindakan ekstubasi dini 

yang lebih panjang. Dengan teknik POCT atau i- 

STAT proses yang terjadi di metode sentral 

diharapkan akan banyak memotong proses 

tersebut, dengan meminimalkan resiko clotting, 

sampel yang tertukar, hasil yang cepat dan mudah 

diaplikasikan sehingga tindakan terapetik bisa 

diputuskan secara cepat dan tepat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian rancangan observasional prospektif 

dengan metode kohort dan analitik komparatif 

tidak berpasangan ini dilakukan selama 5 bulan dari 

tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 28 November 

2020 di ICU Bedah Jantung RSUP Dr. Sardjito 

dengan kriteria inklusi adalah pasien anak usia 5 

sampai 18 tahun, pasien dewasa usia 19 sampai 60 

tahun, penggunaan ventilator, dengan nilai Euro 

Score <5. Kriteria eksklusi adalah pasien dengan 

problem ventilator acquired pneumonia sebelumnya 

dan pasien dewasa dengan hasil spirometri severe 

chest restriction. Kriteria drop out adalah jika pasien 

atau keluarga pasien menarik diri dari penelitian 

atau pasien meninggal dunia sebelum ekstubasi 

sebelum pengambilan data secara lengkap. Data 

hasil pemeriksaan dan pengamatan dicatat pada 

lembar formulir yang telah disediakan, selanjutnya 

ditabulasi, disaring serta dianalisis. Data nilai AGD 

untuk kelompok i-STAT® menggunakan cartridge 

CG4+ dan laboratorium sentral dengan NOVA 

pHOx®. Analisis data untuk menguji perbedaan 

rerata variabel dengan skala numerik dilakukan uji 

independent t test (perbandingan dua kelompok) 

dan one-way ANOVA (perbandingan lebih dari 2 

kelompok). Untuk mengetahui hubungan dua 

variabel skala numerik dengan uji korelasi Pearson. 

Untuk mengetahui kemaknaan perbedaan proporsi 

pada kedua kelompok digunakan uji chi square. 

Analisis data menggunakan bantuan program 

software IBM SPSS statistic versi 20. 

HASIL 

Jumlah subjek yang didapatkan adalah 49 

pasien selama 5 bulan, di mana jumlah yang masuk 

kriteria inklusi sebanyak 49 pasien dan 3 pasien drop 

out karena meninggal. Data demografi subjek 

penelitian disajikan pada tabel 1 sebagai berikut. 

Dari data tabel tersebut, tidak ada perbedaan 

yang bermakna karakteristik berdasarkan usia, 

jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, indeks 

massa tubuh, GCS Score, Euro Score, jenis operasi, 

penyakit komorbid, METs Score, NYHA Class, 
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Jumlah Tindakan, Ejection Fraction, Cardio Thoracic 

Ratio (CTR) dan kondisi hipertensi pulmonal 

antara kelompok i-STAT dan Sentral (p>0,05), 

dengan kata lain karakteristik sampel pada kedua 

kelompok adalah homogen dan dapat 

dibandingkan. 

Parameter klinis perioperatif seperti kondisi 

perdarahan masif, tindakan defibrilasi, asidosis 

metabolik, transfusi darah, anafilaktik, 

pemeriksaan darah meliputi kadar hemoglobin, 

analisis gas darah dan elektrolit, penggunaan 

inotropik, urine output, balans cairan, perdarahan 

intraoperatif, kondisi edema pulmo dan VAP akan 

menjadi pertimbangan perawatan pascaoperasi 

bedah jantung dan memegang peranan 

keberhasilan weaning ventilator. Perbandingan 

klinis perioperatif pada pasien antara kelompok i- 

STAT dan laboratorium sentral (NOVA pHOX) 

ditunjukkan pada tabel 2 di mana hasil 

menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna 

diantara kedua kelompok sampel (p>0.05). 

Parameter tersebut menjadi modal perawatan 

pascabedah jantung. 

 

Tabel 2. Karakteristik data pasien operasi jantung 
 

Variabel   I-STAT   Sentral  P 

  Total Mean ± sd n % Total Mean ± sd n %  

Usia (tahun)   30,0 ± 17,5   30,5 ± 15,9  0,9161 
Jenis Kelamin Laki-laki 11  47,8% 8  34,8% 0,3691 

 Perempuan 12  52,2% 15  65,2%  
Berat Badan (kg)   45,4 ± 17,4   44,7 ± 19,4  0,8891 
Tinggi Badan (cm)   146,7 ± 22,1   149,1 ± 20,1  0,7091 
IMT (kg/m2)   20,4 ± 5,0   19,6 ± 4,7  0,5511 
GCS   15,0 ± 0,0   15.0 ± 0,0  1,0001 
Euro Score 1 12  52,2% 10  43,5% 0,6242 

 2 9  39,1% 12  52,2%  
 4 2  8,7% 1  4,3%  

Jenis operasi Katup 9  39,1% 5  21,7% 0,4332 

 Kongenital 13  56,5% 17  73,9%  
 Lain 1  4,3% 1  4,3%  

PJK Tidak 17  73,9% 16  69,6% 0,7432 

 Ya 6  26,1% 7  30,4%  
PJI Tidak 23  100,0% 23  100,0% - 

 Ya 0  0,0% 0  0,0%  
GGA Tidak 21  91,3% 23  100,0% 0,2442 

 Ya 2  8,7% 0  0,0%  
GGK Tidak 23  100,0% 23  100,0% - 

 Ya 0  0,0% 0  0,0%  
Stroke Tidak 22  95,7% 23  100,0% 0,5002 

 Ya 1  4,3% 0  0,0%  
PPOK Tidak 22  100,0% 23  100,0% - 

 Ya 0  0,0% 0  0,0%  
Hipertensi Tidak 21  91,3% 21  91,3% 0,6962 

 Ya 2  8,7% 2  8,7%  
Pneumonia Tidak 23  100,0% 23  100,0% - 

 Ya 0  0,0% 0  0,0%  
METs Score <4 3  13,0% 0   0,1992 

 4 2  8,7% 2    
 >4 18  78,3% 21    

NYHA Class I 6  26,1% 10  43,5% 0,4642 
 II 13  56,5% 10  43,5%  
 III 4  17,4% 3  13,0%  
 IV 0  0,0% 0  0,0%  

Jumlah Tindakan Single 15  65,2% 19  82,6% 0,1792 
 Double 8  34,8% 4  17,4%  

CTR (%) Normal 8  36,4% 5  21,7% 0,4742 
 Kardiomegali 12  54,5% 14  60,9%  
 Severe Kardiomegali 2  9,1% 4  17,4%  

EF (% Tidak  0,67±0,09   0,64±0,06  0,1631 

Hipertensi Ya 21  91,3% 17  73,9% 0,1202 
Pulmonal  2  8,7% 6  26,1%  

Mean±SD) 1Independent T test, n(%) 2Chi-Square test/Fisher exact test 
Keterangan : IMT,Indeks Massa Tubuh; GCS, Glasgow Coma Scale; PJK, Penyakit Jantung Kongestif; PJI, Penyakit Jantung Iskemia; GGA, 
Gagal Ginjal Akut; GGK, Gagal Ginjal Kronis; PPOK, Penyakit Paru Obstruktif Kronis; METs, Metabolik Equivalent Task; NYHA, New York 
Heart Association; CTR, Cardio Thoracic Ratio; EF, Ejection Fraction. 
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  Tabel 3. Parameter klinis peri operatif    

Variabel   i-STAT   Sentral  P 

  Total Mean ± sd n % Total Mean ± sd n %  

Perdarahan Masif Tidak 23  100,0% 23  100,0% - 
 Ya 0  0,0% 0  0,0%  

Defibrilasi Tidak 16  69,6% 17  73,9% 0,7432 
 Ya 7  30,4% 6  26,1%  

Asidosis metabolik Tidak 23  100,0% 23  100,0% - 
 Ya 0  0,0% 0  0,0%  

PRC (kolf)   1,2 ± 0,6   1,2 ± 0,5  0,8011 
FFP (kolf)   1,7 ± 0,6   2,0 ± 0,6  0,1761 
TC (kolf)   2,3 ± 0,7   2,4 ± 0,6  0,8461 
Anafilaktif Tidak 22  95,7% 22  95,7 % 0,7442 

 Ya 1  4,5% 1  4,3%  

Hb Mesin (gr/dl)   8,9 ± 1,4   9,2 ± 2,3  0,6601 
Hb Pascaoperasi (gr/dl)   10,3 ± 1,6   11,1 ± 1,8  0.1161 
Na (mmol/L)   141,0 ± 3,3   136,0±26,9  0.3861 
K (mmol/L)   3,8 ± ,6   4,0 ± 0,5  0.4911 
Cl (mmol/L)   99,0 ± 19,5   96,0 ± 26,6  0.6561 
Mg (mmol/L)   10,3 ± 38,3   2,2 ± 0,3  0,3151 
Ca (mmol/L)   2,2 ± 0,1   2,2 ± 0,2  0,6161 
Inotropik Tidak 3  13,0% 6  26,1% 0,2302 

 Ya 20  87,0% 17  73,9%  

BC Pascaoperasi (cc)   62,6±416,3   -0,6 ± 474,9  0.6331 
BC Kumulatif (cc)   291,5±682,0   275,9±550,5  0.9321 
Perdarahan Intraoperatif 
(cc) 

  467,4±222,4   461,1±232,4  0.9261 

UOP (cc/kg/jam)   5,1±2,3   5,9±2,8  0.3141 
VAP Tidak 23  100,0% 23  100,0% - 

 Ya 0  0,0% 0  0,0%  

Edema Pulmo Tidak 22  95,7% 23  100,0% 0,5002 
 Ya 1  4,3% 0  0,0%  

Mean±SD) 1Independent T test, n(%) 2Chi-Square test/Fisher exact test 
Keterangan : PRC, Packed Red Cell; FFP, Fresh Frozen Plasma; TC, Thrombocyte Cell; Hb, Hemoglobin; BC, Balans cairan; UOP,Urine 
Output Product; VAP, Ventilator Acquired Pneumonia. 

 

Pada tabel 3, dapat dilihat bahwa pada kedua 

kelompok penelitian tidak ada perbedaan 

bermakna pada CPB time, AOX time, dan 

Ischaemic time (P>0.05). 

Tabel 4. CPB Time, AOX Time, Ischaemic Time 
 

Variabel I-STAT (n=23) 
Mean ± sd 
atau n % 

 Sentral (n=23) 
Mean ± sd 
atau n % 

 P  

CPB Time (menit) 70:56:0 0 ± 25:23:31 81:27:40 ± 42:03:22 0,313 

AOX Time (menit) 48:11:05 ± 20:58:37 56:15:54 ± 33:21:27 0,334 
Ischaemic time (menit) 39:27:39 ± 20:46:14 45:14:13 ± 27:09:42 0,426 

Mean±SD) Independent T test, n(%) 
Keterangan : CPB, Cardiopulmonary Bypass; AOX, Aorta Cross Clamp 

 

Pada penelitian ini, dari gambaran 

karakteristik subjek penelitian pada kedua 

kelompok menunjukkan tidak ada perbedaan 

bermakna dengan lama penggunaan ventilasi 

mekanik. Pada tabel 3 juga dapat dilihat bahwa 

pada kedua kelompok penelitian tidak ada 

perbedaan bermakna pada CPB time, AOX time 

dan Ischaemic time (P>0,05). Dari studi kohort 

retrospektif yang telah dilakukan, nilai CPB > 150 

menit dihubungkan dengan faktor risiko yang 

menyebabkan prolonged mechanical ventilation 

(PMV) pascaoperasi jantung kongenital.6 Dan pada 

penelitian ini, kedua kelompok memiliki rerata 

waktu CPB time yang lebih cepat dari itu. 

Perbandingan lama penggunaan ventilator 

pada kedua kelompok disajikan pada tabel 4. 
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Tabel 4. Perbanding an Lama Penggun aan Ventilator  

Variabel I-STAT (n=23) 
Mean ± sd 
atau n % 

Sentral (n=23) 
Mean ± sd 
atau n % 

p 

Lama Penggunaan Ventilator (menit) 1122,8 ± 432,4 1291,4 ± 644,5 0,303 

Independent T test 
 

Lama penggunaan ventilator pada I-STAT 

1122,8 menit dibandingkan Sentral 1291,4 

menit dengan selisih rerata 168,6 menit waktu 

penggunaan ventilator tetapi tidak 

menunjukkan perbedaan yang bermakna 

p=0,303 (p>0,05). 

Pada penelitian ini, di mana semua data 

homogen, lama ventilator dipengaruhi oleh 

lamanya hasil laboratorium karena merujuk 

guideline yang terdapat di RSUP Dr.Sardjito, 

bahwa keputusan untuk penyapihan ventilasi 

mekanik dan tindakan ekstubasi selain 

didasarkan pada pemeriksaan fisik dan ventilasi 

mekanik, juga memerlukan parameter mikro 

berupa hasil analisis gas darah. Meskipun secara 

uji statistika tidak bermakna, pada kelompok 

POCT i-STAT lama penggunaan ventilator lebih 

singkat dibandingkan kelompok laboratorium 

sentral (NOVA pHOx). Hal ini bisa sangat 

bermanfaat pada tempat tempat dimana 

tindakan medis sangat tergantung pada hasil 

laboratorium. 

 

Tabel 5. Perbedaan Lama Ventilator Berdasarkan Karakteristik 
 

Variabel Istat 

Mean ± SD 
(menit) 

p Sentral 
Mean ± SD 

(menit) 

P Total 
Mean ± SD 

(menit) 

p 

Jenis Kelamin Laki-laki 1288,7 ± 513,2 0,0771 1332,3 ± 179,1 0,8301 1307,1 ± 399,1 0,3061 
 Perempuan 970,7 ± 285,8  1269,7 ± 797,0  1136,8 ± 632,1  

Euro Score 1 1205,9 ± 567,2 0,6292 1286,3 ± 190,9 0,8812 1242,5 ± 431,1 0,8562 
 2 1015,9 ± 213,7  1322,5 ± 889,1  1191,1 ± 690,8  

 4 1105,0 ± 148,5  970,0 ± .  1060,0 ± 130,8  

METS_Skor <4 1036,7 ± 436,6 0,9132 . ± . 0,0052* 1036,7 ± 436,6 0,0542 
 =4 1208,5 ± 202,9  2444,5 ± 2093,7  1826,5 ± 1408,6  

 >4 1127,6 ± 463,5  1181,6 ± 303,5  1156,7 ± 381,3  

NYHA I 826,7 ± 340,6 0,1092 1135,4 ± 325,0 0,0522 1019,6 ± 354,8 0,1162 
 II 1270,9 ± 435,1  1201,5 ± 297,6  1240,7 ± 375,1  

 III 1085,5 ± 384,7  2111,3 ± 1589,0  1525,1 ± 1102,9  

Jumlah Tindakan Single 952,6 ± 294,0 0,0061* 1344,6 ± 682,2 0,4011 1171,6 ± 574,1 0,4671 
 Double 1441,9 ± 486,0  1039,0 ± 388,5  1307,6 ± 480,4  

CTR Normal 1052,8 ± 99,7 0,0222* 1100,0 ± 396,6 0,3162 1070,9 ± 242,5 0,0182* 
 Kardiomegali 1041,8 ± 432,6  1234,8 ± 233,9  1145,7 ± 347,0  

 Severe 1910,5 ± 789,8  1729,0 ± 1506,0  1789,5 ± 1222,4  

 

Hipertensi 
Kardiomegali 
No 

 

1120,4 
 

± 
 

453,0 
 

0,9351 
 

1205,5 
 

± 
 

289,3 
 

0,2921 
 

1158,9 
 

± 
 

385,9 
 

0,1941 
Pulmonal Yes 1147,5 ± 81,3  1534,8 ± 1209,8  1438,0 ± 1038,6  

Jenis operasi Katup 1097,3 ± 337,5 0,0022* 1245,0 ± 259,0 0,8602 1150,1 ± 310,1 0,4002 
 Kongenital 1036,8 ± 327,5  1324,4 ± 738,8  1199,8 ± 605,4  

 Kombinasi 2469,0 ± .  964,0 ± .  1716,5 ± 1064,2  

Komorbid Tidak 1134,2 ± 477,8 0,8671 1133,0 ± 316,7 0,0741 1133,6 ± 395,9 0,1951 
 Ya 1101,4 ± 360,6  1653,6 ± 1025,9  1359,1 ± 772,9  

Defibrilasi Tidak 1175,8 ± 486,2 0,3861 1219,2 ± 287,4 0,3781 1198,2 ± 390,6 0,8631 
 Ya 1001,6 ± 264,4  1496,0 ± 1222,9  1229,8 ± 850,8  

Anafilaktif Tidak 1116,1 ± 452,8 0,9001 1277,9 ± 656,3 0,6471 1198,9 ± 565,4 0,6531 
 Ya 1175,0 ± .  1590,0 ± .  1382,5 ± 293,4  

Inotropik Tidak 1473,0 ± 885,4 0,1361 1086,5 ± 369,7 0,3771 1215,3 ± 564,6 0,9611 
 Ya 1070,3 ± 334,2  1363,8 ± 712,1  1205,1 ± 553,5  

*) bermakna p<0,05 Independent T test, Mean±SD) 1Independent T test, n(%) 2ANOVA test 

 
 

Pada tabel 5 dapat dilihat, dari beberapa 

variabel yang diuji secara statistik kaitannya 

dengan lama penggunaan ventilator, baik 

kelompok i-STAT maupun kelompok 

 

Laboratorium Sentral, keduanya hampir 

memiliki rerata waktu lama penggunaan 

ventilator yang sama dengan perbedaan yang 

tidak bermakna, hanya nilai CTR yang 
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menunjukkan perbedaan bermakna di antara 

kedua kelompok di mana subjek dengan Severe 

Kardiomegali memiliki rerata lama penggunaan 

ventilator 1789,5±1222,4 menit, paling lama 

dibandingkan kelompok subjek kardiomegali 

dengan rerata lama penggunaan ventilator 

1145±347,0 menit ataupun subjek dengan CTR 

normal yang memiliki rerata lama penggunaan 

ventilator 1070,9±242,5 menit, dengan nilai 

p=0,018 (p<0,05). 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi 

lama penggunaan ventilator pada kelompok i- 

STAT. Pada kelompok i-STAT, nilai CTR >65% 

(Severe kardiomegali), rerata lama penggunaan 

ventilator lebih lama dibandingkan CTR <55% 

(normal) atau CTR 55-65% (kardiomegali). 

Begitu pula dengan jumlah tindakan operasi per 

subjek pada kelompok i-STAT, di mana subjek 

dengan satu tindakan operasi memiliki waktu 

lama penggunaan ventilator yang lebih pendek 

dibandingkan pada subjek dengan dua tindakan 

operasi dengan nilai p=0.006 sehingga 

memberikan perbedaan yang bermakna pada 

kelompok tersebut. 

Jenis tindakan juga memengaruhi lama 

penggunaan ventilator pada kelompok i-STAT, 

di mana operasi tindakan penyakit kongenital 

memiliki lama penggunaan ventilator yang lebih 

pendek dengan rerata 1036,8±327,5 menit 

dibandingkan operasi penyakit katup dengan 

rerata 1097,3±337,5 menit dan kombinasi 

keduanya dengan rerata 2469,0 menit dengan 

nilai p=0,002 (p<0,05). 

Perbandingan Turnaround time dan Door to 

Clinical Decision Time (D2D) ditampilkan pada 

tabel 6.

 

Tabel 6. Perbedaan TAT dan D2D 
 

Variabel i-STAT (n=111) 
Mean ± sd 
atau n % 

  Sentral (n=120) 
Mean ± sd 
atau n % 

P 

TAT (menit) 13,8 ± 3,9 105,4 ± 34,8 0,000* 
D2D time (menit) 48,6 ± 22,7 136,6 ± 33,1 0,000* 
ΔTAT-D2D time (menit) 34,7 ± 23,0 31,2 ± 21,3 0,591 

*) bermakna p<0,05 Independent T test 
Keterangan : TAT, Turnaround time; D2D, Door to Clinical Decision 

 

Dari tabel 6, data perbandingan TAT dan 

D2D time kedua kelompok diuji. Hasilnya, 

Turnaround time pada kelompok I-STAT lebih 

singkat dibandingkan kelompok laboratorium 

sentral (NOVA pHOx) (13,8 menit dengan 105.4 

menit) dengan perbedaan yang bermakna 

p=0,000 (p<0,05). Begitu pula hasil D2D pada I- 

STAT yang lebih singkat dibandingkan 

kelompok laboratorium sentral (NOVA pHOx) 

(48.6 menit dengan 136.6 menit) dengan 

perbedaan yang bermakna p=0,000 (p<0,05). 

Pada selisih antara TAT dan D2D time pada 

kedua kelompok, i-STAT memiliki rerata selisih 

waktu 34,7 menit dibandingkan kelompok 

sentral 31,2 menit dengan nilai p= 0,591, tetapi 

tidak menunjukkan perbedaan bermakna. 

Pemeriksaan tes analisis gas darah dengan 

bedside POCT i-STAT memberikan hasil tes 

dengan rerata selisih 91.6 menit lebih cepat 

dibandingkan   dengan   metode   konvensional 

yang dilakukan di laboratorium sentral (NOVA 

pHOx). Hal ini berdampak pada keputusan klinis 

yang diambil pada prosedur penyapihan 

ventilator dengan D2D time pada i-STAT lebih 

singkat dibandingkan laboratorium sentral 

(NOVA pHOx) dengan rerata selisih waktu 88 

menit. Tingginya nilai TAT di laboratorium 

sentral bisa disebabkan oleh proses alur 

administratif serta perlakuan tes sampai 

dengan hasil yang lama dibandingkan dengan 

sistem Bedside POCT i-STAT. 

Kedua modalitas tes analisis gas darah baik 

i-STAT dan Laboratorium sentral (NOVA pHOx) 

tidak memengaruhi secara bermakna terhadap 

lama penggunaan ventilator tetapi sangat 

bermakna dalam nilai TAT maupun D2D Time. 

Dengan hasil tes yang lebih cepat, keputusan 

klinis terkait manajemen terapi pasien juga bisa 
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lebih cepat terutama dalam sektor 

emergency atau kegawatdaruratan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Lama penggunaan ventilator pada pasien 

pascaoperasi bedah jantung yang dipandu 

dengan pemeriksaan analisis gas darah dalam 

keputusan penyapihan ventilator antara 

kelompok i-STAT dan laboratorium sentral 

(NOVA pHOx) tidak memiliki perbedaan 

bermakna dengan nilai p=0,303 (p>0,05). 

Perlu dilakukan penelitian berikutnya 

untuk mengetahui prediktor lain lama 

penggunaan ventilator pada pasien pascabedah 

jantung. Pada penelitian selanjutnya juga perlu 

diteliti terkait penyeragaman subjek penelitian 

yang berdasarkan kelompok penyakit yang 

sama sehingga evaluasi hasil dapat lebih 

dipersempit. 
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